
1- والف روى کپسول را باز کنید.
2- والف روى مانومتر را باز کنید و آن را روى عدد 2 تنظیم کنید.

3-لیوان مخصوص آب مقطر بر روى مانومتر را باز کرده و حدود 3-2 
و  لیوان  بین  ببندید.(واشر  و  ریخته  آن  داخل  مقطر  مترآب  سانتى 

مانومتر، در جاى خود باشد)
4-لوله اکسیژن را به لیوان مانومتر متصل کرده و سَر دیگر آن را بر 

روى بینى بیمار قرار دهید.

طریقه استفاده از کپسول اکسیژن

را  ها  حتما دست  اکسیژن،  کپسول  از  مانومتر  از جداکردن  قبل   -
بشوئید تا بخصوص از تماس چربى و کِرِم دست، با کپسول مانومتر 

جلوگیرى شود.
- واشر بین کپسول و مانومتر در هنگام اتصال، در جاى صحیح قرار 

گیرد.

اخطار !



1- کپسول اکسیژن نزدیک وسایل گرمازا مانند بخارى، گاز، رادیاتور 
شوفاژ، شومینه و ... نباشد.

2- نزدیک کپسول اکسیژن، سیگار، فندك، کبریت و ... روشن نشود.
3- تماس روغن، وازلین، لوسیون ها و کِرِم هاى دست و صورت و اسپرى 
با مانومتر و دریچه خروج اکسیژن، مى تواند خود به خود، سبب شعله ور 

شدن آتش و انفجار شود.

شرایط نگهداری کپسول اکسیژن

- کپسول اکسیژن در حال استفاده را بر روى یک پایه  یا گارى نگه دارید.
- کپسول هاى یدکى را در حال خوابیده و به بغل نگه دارید و جلوى آنها 
را با مانعى مسدود کنید تا از غلت خوردن  و آسیب زدن به اشیاء مجاور، 

جلوگیرى شود.

- بارومتر(عقربه مدرج) بر روى مانومتر در هنگام پر بودن کپسول، عدد 100 تا 
200 را نشان مى دهد.

اخطار !


